


OSTEOLINE

190/2 kit contenedor + aplicador
*190/3 micro-pins estériles en titanio

Instrucciones de uso

Esterilizar en autoclave a 136° durante 20
min. el dispensador y el aplicador

"

Cerrar la tapadera dejando

Separar la tapa del dispensador de la base.  Insertar los micro-pins 190/3* steriles. el agujero en no correspondencia de
la cabeza del micro-pin
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Retirar el micro-pin del dispensador
a través del aplicador
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Girar la tapadera de modo que el agujero Insertar el aplicador
coincida con la cabeza del micro-pin. comprimiendo la extremidad
sobre la cabeza del micro-pin.

* Fabricante ref.190/3: B&B Dental s.r.l. Via San Benedetto, 1837 - 40018 San Pietro in Casale (BO) Italy

Fabricante ref.190/2: ROEN s.a.s. Via Torino 23 — 10044 — Pianezza (To) ltaly

C € o123

Perforar la membrana con la punta del El micro-pin dispone de retencion Al término de la cirugia limpiar y
micro-pin y fijar en el hueso mecanica para asegurar la estabilidad desinfectar el contenedor y el aplicador.
comprimiéndolo a fondo con el aplicador. una vez insertada en el tejido 6seo. Fijar Esterilizarlos en autoclave a 136°
Retirar el aplicador y verificar la la membrana con 1 micro-pin en cada de
estabilidad del micro-pin y la membrana. la misma.
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